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DIN 6868-13: 2012-03

Digitales System _______________________________ Gerät: ________________Nr.:_______ Standort: __________________________

Aufnahmen: freie Belichtung________________kV Belichtungsautomatik____________________kV Belichtungsautomatik_____________________kV

Bezugswerte festgelegt im Rahmen einer Begründung für Teilabnahme: ______________________________________

□  Abnahmeprüfung am: __________________________

□ Teilabnahmeprüfgung am: __________________________ Datum/Unterschrift _______________________________________________

min. max.

Dosis […Gy]

Dosisindikator

Leuchtdichte [cd/m²]/                          
Pixelwert

Dosis […Gy]

Dosisindikator

Leuchtdichte [cd/m²]/                          
Pixelwert

Dosis […Gy]

Dosisindikator

Leuchtdichte [cd/m²]/                          
Pixelwert

Ortsauflösung  [mm ̄ ¹]

Dynamiktreppe                                    
auflösbar

Kontrastauflösung

Artefakte

Abweichung

Licht-/                                              
Strahlenfeld 

Bestanden

Datum

Prüfer

Kenngrößen
                Bezugswerte       

Prüfergebnisse

Freie
Einstellung

FE

Belichtungs-
automatik

BA

BA
oder
FE

│a│+│b│
│c│+│d│

Belichtungs-
automatik

BA


